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Allestimento del test

 Tempo di allestimento 2-5 minuti
« Tempo di analisi 1 ora.
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Fasi sperimentazione

1. 45 flaconi di emocoltura di cui 40 positivi
2. Determinazione limite sensibilita test

1. Test di liquidi biologici vari
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Esami valutabili

Campioni positivi (40) | N./Totale | %

Esami validi 37/40 92,5
Esami interrotti o non validi 3/40 7,5
Campioni polimicrobici 7/40 17,5




Distribuzione isolati
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| NUMERO | %
Patogeni inclusi nel pannello 47 96%
Patogeni NON inclusi nel pannello 2 4%




Gram positivi

Staphylococcus spp. 10 22,2 9 90
Staphylococcus aureus 3 6,6 3 100
Streptococcus spp. 1 2,2 1 100
Streptococcus pyogenes 1 2,2 1 100
Streptococcus pneumoniae 2 4,4 2 100
Enterococcus spp. 5 11 5 100
Rothia mucilaginosa 1 2,2 0 0
Gram negativi l 17 l 38 l 16 94
Escherichia coli 6 13,3 6 100
Klebsiella pneumoniae 5 11 5 100
Proteus spp. 2 4,4 2 100
Enterobacter cloacae complex 1 2,2 1 100
Pseudomonas aeruginosa 2 4,4 2 100
Veillonella spp. 1 2,2 0 0
Candida albicans 1 2,2 1 100
Candida tropicalis 1 2,2 1 100
Candida parapsilosis 3 6,6 3 100
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Dettagli analisi

00200451

Pouch Serial Mumber: 00300451 Instrument Name: [TIFA "FA2147" Status: Completed
Pouch Lot Number; 112812 Date: 15 Mar 2013 04:12 AM Protocol:  BCwv21

Pouch Type: BCIE Panel v2.0 Operator; Fabic Arena (Fabio) Sample ID: vichio313694
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Fase 3.
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Test di sensibilita

MIC mg/L(S/I/IR) MIC mg/L(S/I/IR)
Corpme |21 | eR
mpenem | - | _<oass

Tgeoyone |- | oszss
o | - | _oms




